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YENI Predictor® Early adet gecikmenizden 6 giin éncesine kadar gebelik hormonunu tespit edebilir.
Testi yapmadan 6nce kullanim talimatlarini dikkatle okuyunuz.

KULLANIM TALIMATLARI

TEST NE ZAMAN YAPILMALI?

Predictor® Early ile adet gecikmesinin 6 glin dncesine kadar test yapabilirsiniz.
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Predictor® Early, yapilan laboratuvar ¢alismalarina gére, beklenen adet giiniinden itibaren %99'un tzerinde dogruluk gosterir.

Kullanim talimatlarini okuduktan sonra, testi uygulamaya hazir oldugunuzda test cubugunu folyo koruyucu paketinden gikariniz ve
pembe kapag! aciniz. KAPAK
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Kapag! yerine takiniz ve test cubugunu yatay bir ylzeye, gosterge penceresi size déntk olacak sekilde birakiniz.
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Sonucu okumadan énce

. 3 dakika bekleyiniz.
g
EACDIIYE SONUCUN OKUNMASI
GEBE GEBE DEGIL
Sonug penceresinde iki pembe ¢izgi. /(-'\ Sonug penceresinde
c'ilzﬁilelr%ﬁp biri digerinden daha = bir pembe cizgi.
silik olabilir.

Sonug yine de pozitiftir.

Mutlaka en az bir gizgi gériinmelidir. Eger hig cizgi yok ise, test uygun calismamistir ve test sonucu gegersizdir. Bu duruma emici
ucun yetersiz miktarda idrar icermesi neden olabilir. Kullanim talimatlarini dikkatlice takip ederek yeni bir cihaz ile testi tekrar ediniz.
Sonug 3 dakika bekleme siiresinin ardindan en kisa zamanda okunmalidir. 10 dakikadan sonra ¢ikan sonucu dikkate almayiniz.
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Predictor® Early nasil calisir?

Predictor® Early, gebe kadinlarin idrarinda bulunan gebelik hormonu, insan Koryonik Gonadotropin (hCG) miktarini élcer. Gebelik sirasinda Gretilen bu hormon,
tutunmanin hemen ardindan plasenta tarafindan salinir ve miktari gebeligin erken evrelerinde hizla artar. Gebelik hormonunun birden ¢ok formunu
tanimlayabilmesi nedeni ile Predictor® Early gebeligin tespit edilmesinde ekstra dogruluk saglar.

Predictor® Early'i ne zaman kullanabilirim?

Test yiksek hassasiyeti sayesinde, Predictor® Early, en erken adet gecikmesinden 6 glin 6nce hCG'yi tespit edebilmektedir. Gebe kadinlarin bazilarinin idrarinda, testi
kullandiklar gtinde tespit edilebilir miktarda gebelik hormonu bulunmayabilir. Gebelik hormonunun miktar gebeligin stresine bagh artmaktadir. Klinik calismalar, adet
gecikmesinden 6 glin 6ncesine kadar (beklenen adet giiniinden 5 glin 6nce) gebe kadinlarin %76'sinda tespit edilebilir derecede yuksek miktarda hCG bulundugunu
gostermektedir. Predictor® Early glinin herhangi bir saatinde uygulanabilir. Test uygulamasindan 6nce asiri sivi alimi gebelik hormonunu seviyesini seyreltebilir, bu
nedenle test uygulamasindan énce normal miktarda su tiiketiniz. Testin yapilacagi glin erkene alindikga, sabah ilk idrarin kullanilmasi 6nerilir.

Erken Tespit Teknolojisi nedir?

Erken Tespit Teknolojisi, Predictor® Early'e 6zellikle gebelik hormonunun erken evre varyasyonlarini diisiik seviyede tespit edebilme kabiliyeti kazandirir. Predictor® Early
bu teknoloji sayesinde daha erken safhada benzersiz dogruluk ile gebeligi tespit eder.

Test ne kadar dogrudur?

Predictor® Early, yapilan laboratuvar ¢alismalarina gére, beklenen adet gliniinden itibaren %99'un tizerinde dogruluk gosterir.

Sonucu ne zaman okumaliyim?
Sonug 3 dakika bekleme stiresinin ardindan en kisa zamanda okunmalidir. 10 dakikadan sonra ¢ikan sonucu dikkate almayiniz.

3 dakikadan daha uzun suire bekledim ancak halen sonug penceresinde herhangi bir ¢izgi olusmadi. Bir yanhshk mi var?

Sonucunuz ilk 3 dakikada gérinmelidir. ilk 3 dakikada sonug penceresinde en az bir pembe cizgi griilmesi testin diizgtin bir sekilde uygulandigi ve tamamlandigini
gosterir. Aksi durumda, test gecersizdir. Bunun nedeni emici ucun yeterli miktarda idrar icermemesi veya kapagin takilmasi sirasinda emici ug ile cihazin asaglya dogru
tutulmamasi olabilir. Kullanim talimatlarini dikkatlice takip ederek, yeni bir Predictor® Early ile test islemini tekrarlamaniz gerekmektedir.

Test sonucu pozitif (Gebe) ise ne yapilir?

Pozitif (Gebe) test sonucu, normalde gebeligi isaret eden gebelik hormonunun (hCG) tespit edildigini gosterir. Gebeliginizi teyit icin mutlaka doktorunuzu ziyaret ediniz.
Eger test sonucunuz porzitif ise ancak gebe olamayacaginizi distintiyorsaniz, doktorunuza kontrole gidiniz.

Test sonucu negatif (Gebe degil) ise ne yapilir?

Gebe olmayabilirsiniz veya hCG seviyeniz test tarafindan tespit edilebilecek yeterli yiikseklige ulasmamis olabilir. Adet dongtiniizi yanhis hesaplamis olabilirsiniz. Negatif
sonug elde etmisseniz ancak halen hamile olabileceginizi hissediyorsaniz, diger bir Predictor® Early ile adet gecikme gintiniize daha yakin bir glinde testi tekrar ediniz.
Test sonucunuz negatif ise ancak adet periyodunuz halen baglamamissa, doktorunuza bagvurunuz.

Pozitif sonug aldigim halde neden yine de adet gérilyorum?

Pozitif sonug alinsa dahi adet gortilmesi yine de miimkindur. Yumurtlama evresi ile adet gecikmesi arasinda viicutta birgok sey meydana gelebilir. Gebeligin ilk birkag
haftasinda, erken evre dusuk riski halen anlamli derecede yiksektir. Ik erken test ile gebelik testi pozitif ¢ikan bir kadinin birkag giin sonraki testi negatif olabilir.
Predictor® Early gebelik hormonu varligini tespit ettiginden, sonug bu erken evrede pozitiftir. Bu nedenle, erken evredeki test sonucunun beklenen adet giiniinden
itibaren Predictor® Express ile teyidi onerilmektedir.

Pozitif test sonucunu hatira olarak saklayabilir miyim?
Eger porzitif test sonucunu sevdiklerinize gdstermek veya bebeginizin ilk albtimiinde saklamak isterseniz pozitif test sonucunuz degismeden kalacaktir.
Herhangi bir ilag tedavisi sonucu etkiler mi?

Sadece gebelik hormonu insan koryonik gonadotropin (hCG) ieren ilag tedavileri sonucu etkileyebilir. Diger fertilite ilaglari (klomifen sitrat gibi), antibiyotikler, alkol, agri
kesiciler veya dogum kontrol ilaglari sonucu etkilemez.

Daha fazla bilgi i¢in?
www.predictor.com.tr web sitesini ziyaret ediniz.

PREDICTOR® HAKKINDA

Predictor

Predictor®, Dunya'nin ilk evde gebelik testi olarak 1971 yilindan bugtine dogal yoldan ve en kisa stirede saglikli bir bebek sahibi olma arzunuza yénelik,
ekonomik ve giivenilir goziimler sunan glivenilir partnerinizdir.

PREDICTOR® URUN GESiTLERI:

Predictor® Express: Ekstra hizli, Predictor® Express beklenen adet gliniintizden itibaren sadece 1 dakikada hamile olup olmadiginizi séyleyebilir.
Predictor® Early: Yiiksek hassasiyeti sayesinde Predictor® Early adet gecikmenizden 6 giin 6ncesinden itibaren size hamile olup olmadiginizi séyleyebilir.
Predictor® Early Digital: Yanlis anlamalari ortadan kaldiran YES+ (Gebe) / NO- (Gebe degil) seklinde sonuglar ile size hamile olup olmadiginizi sdyleyebilir.

Ekstra hassastir, Predictor® Early Digital adet gecikmenizden 5 gtin éncesine kadar gebelik hormonunu tespit edebilir.
Predictor® Ovulation test: Dogal yollardan gebe kalmak icin en uygun 2 gini tespit ederek gebelik sansini yakalamaniza yardim eder.

Kutu Gzerine basili son kullanma tarihini gecen Grtnleri kullanmayiniz. Kuru yerde muhafaza ediniz. 4-30°C'de saklayiniz. Dondurmayiniz. 30°C'nin Uzerinde
bulundurmayiniz. Sadece in-vitro teshis icin yardimaidir. Dahili olarak kullanilamaz. Her bir test cubugu tek kullanimliktir. Kullanilmis cubuklari ¢cépe atarak imha
ediniz. Tuvalette sifon yardimi ile atmaya calismayiniz. Cocuklarin ulasamayacagi yerlerde saklayiniz. Bozuk veya hasarli ise kullanmayiniz.

“ Church & Dwight Co., Inc., 500 Charles Ewing Blvd. Ewing, New Jersey 08628, ABD. Avrupa temsilcisi: Church & Dwight UK Ltd., Wear Bay Road Folkestone,
Kent CT19 6PG, Ingiltere. )
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